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U skladu sa c1.63 stay 2. Zakona 0 javnim nabavkama, na pitanja ponudaca vezano za pojaSnjenje
konkursne dokumentacije, Komisija za javnu nabavku medicinskih uredaja (opreme) u otvorenom
postupuku IN 2/14 , dalaje sledece odgovore:

Jfo ,S3¥~
-0 5 MAY 2~41) PARTIJA 4 - ELISA ispirac

Pitanje 1:
Zamolili bismo vas da definisete trazenu funkciju "automatskog prilagodavanja prepoznavanja
delimieno popunjene mikrotitracione ploce". Nairne, sta je potrebno da aparat uradi u slueaju
delimieno popunjene ploce? Da li se u ovom slueaju misli na plocu sa manje od 12 celih stripova
(najeesci slueaj) ili ploeu u kojoj neki od stripova sadrii manje od 8 easica?

Odgovor:
Trazena funkcija omogucava da korisnik ispiraca automatski prilagodi prepoznavanje delirnicno
popunjene ploce kako aparat ne bi prelivao tecnost preko lezista mikrotitracione ploce kada se ispira
manji broj stripova. Aparat mora da bude programiran da ne vrsi proces ispiranja "na prazno", bez
risustva stripova. Zahtev se odnosi na plocu sa manje od 12 stripova. Pod stripovrn podrazurnevamo

vertikalni strip sa 8 mesta (bunarcica).

Pitanje 2:
Da li je umesto Idista od nerdajueeg eelika moguce ponuditi aparat eije je leziste izradeno i od
posebne vrste plastike otporne na uticaj abrazivnih hemijskih sredstava (otpornija od
nerdajueeg eelika)?

Odgovor:
Ne, nije prihvatljivo leziste od plastike.

zamenik predsednika


